
Prüfkarte Lungenautomat: 

verbaut an Pressluftatmer: 

Überdruck 



Hinweis zum Prüfablauf 

         
Ohne Mitteldruck, 

MD-Anschluß dichtsetzen 

Mit Mitteldruck,  
Auf 0 mbar 
ausgleichen 

Nach kurzen 
entlüften 

  +…… mbar   

   - ....... mbar  1,0 mbar 

   
Druck-

änderung max. 
 ….. mbar/ min 

bis 
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≤ 1 mbar/min  3,9 mbar 

Lfd. 
Nr. 

Datum Bemerkungen  
Dichtprüfung 

Lungenautomat 
Dosierventil- 
Dichtprüfung 

Statischer 
Überdruck 
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